Combifix — Gebrauchsanweisung

Beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung des Irrigators. Die Irrigation an sich wird in der
bekannten Weise durchgefuihrt. Im Nachfolgenden wird nur die Handhabung des Irrigations-
schlauchbeutels Combifix beschrieben:

e Die alte Versorgung entfernen und in den Restmullbehélter geben.

o Den Konus des Schlauchsystems in den Schnappring des Combifix Schlauchbeutels
einrasten und auf einwandfreien Sitz Gberprufen.

e Giurtel einseitig in die vorgesehene Offnung der Andruckplatte einhéangen, den Beutel
anlegen und die andere Seite des Gurtels entsprechend befestigen.

e Schlauchverbindung zwischen Konus und Irrigator herstellen. Die Anschlussstticke
werden mit einer ¥4 Rechtsdrehung sicher verbunden.

e Das Ende des Beutels in die Toilette hangen.

¢ Die Wasserversorgung einleiten und den Konus in Richtung des Darmverlaufes in
das Stoma einfuhren. Mit der einen Hand den Konus festhalten und mit der anderen
Hand den optimalen Spuldruck am Regler einstellen.

¢ Die Irrigation nun wie gewohnt durchfiihren.

e |st das Wasser eingelaufen, wird der Konus aus dem Stoma herausgenommen und
die erste Entleerung abgewartet. Die Verbindung zwischen Schlauchsystem und Irri-
gator wird gelost, der Konus wird aus dem Schnappring entfernt. Die Offnung wird mit
dem Verschlussdeckel verschlossen. Auch hier den einwandfreien Sitz Gberprufen.

¢ Die endglltige Darmentleerung wird abgewartet. Zum Auffangen der Ausscheidun-
gen kann aus dem Beutel eine Tasche gebildet werden, indem man das Schlau-
chende mit der Beutelklammer verschlie3t und dieses unter den Gurtel steckt.

e Ist die Ausscheidung beendet, wird der Beutel in die Toilette entleert, der Verschluss-
deckel und der Gurtel abgenommen und der Beutel in den Restmill gegeben.
Schlauchsystem und Verschlussdeckel kbnnen mehrfach verwendet werden.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit sichergestellt ist, dass Sie immer einwandfreie Ware erhalten, wird die Fertigung der
Combifix — Schlauchbeutel sorgfaltig tiberwacht. Sollte es dennoch einen Grund zur Bean-
standung geben, schicken Sie uns bitte die entsprechenden Beutel mit diesem Kontrollab-
schnitt zurtick, damit wir der Ursache des Fehlers nachgehen kénnen. Ihnen liefern wir
selbstverstandlich kostenlosen Ersatz.

Notieren Sie im Feld unten bitte die LOT Nummer, die auf dem Etikett des Kartons steht.
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Combifix Irrigationsschlauchbeutel

Bestelldaten

Artikel

Irrigationsschlauchbeutel Combifix

HiMiV. 29.26.08.2022

Schlauchsystem bestehend aus
Uberleitungsschlauch (1,30 m) mit
Rucklaufsperre, Irrigationskonus
Gr. 1 fur Combifixbeutel und
enge Stomata

HiMiV: 29.99.99.0002

Schlauchsystem bestehend aus
Uberleitungsschlauch (1,30 m) mit
Rucklaufsperre, Irrigationskonus
Gr. 2 fur Combifixbeutel und nor-
male bis grof3e Stomata

HiMiV: 29.99.99.0002

Uberleitungsschlauch 1,30 m lang
mit Rucklaufsperre und beidseiti-
gem Luer Lock Anschluss

HiMiV: 29.99.99.0002

Verschlussdeckel

HiMiV. 29.99.99.0002

Beutelklammer

HiMiV. 29.99.99.0002

Universalgurtel

HiMiV. 29.99.99.0002

Abbildung

Bestelldaten

Inhalt

REF: 3000

PZN: 04923090

30 Schlauchbeutel,
1 Verschlussdeckel,
1 Beutelklammer

REF: 3100
1 Stlick
PZN: 16764716
REF: 3200
1 Stiick
PZN: 16764722
REF 2003
1 Stlick
PZN: 16841523
REF: 3004 Packung
zu
PZN: 04923138 3 Stiick
REF: 3002 Packung
Zu
PZN: 04923115 3 Stilick
REF: 3010
Hersteller Colo- 1 Stick
plast
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